Информация об использовании диагностического оборудования и санитарного автотранспорта, поставленного в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» в Республику Бурятия по итогам 4 квартала 2010 года.
В 2006-2007гг. в рамках реализации приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения было оснащено 31 амбулаторно-поликлиническое учреждение республики диагностическим оборудованием  и автомобилями скорой медицинской помощи (АСМП). Получено 607 единиц диагностического оборудования (в т. ч. комплекты лабораторного оборудования №1, №2, №3 и №4) на сумму 260,008 млн. руб., и 144 АСМП на сумму 65,676 млн. руб.

В 2008 году оборудование поступило в ГУЗ «Бурятская республиканская станция переливания крови» (в т. ч. мобильный пункт заготовки крови) и ГУЗ «Детская республиканская клиническая больница» на общую сумму 128,653 млн. руб.

В 2009 году (октябрь-ноябрь) в рамках ПНП «Здоровье» – поступило 15 единиц оборудования для проведения аудиологического скрининга на общую сумму 3,312 млн. руб., оборудование распределено в 10 ЦРБ, городской родильный дом №2, Республиканский перинатальный центр, РКБ им. Семашко, отделенческую больницу г. Северобайкальск. Также в 2009 году в Республику Бурятия, поступило 16 единиц оборудования по формированию здорового образа жизни на общую сумму 1,497 млн. руб.

В течение 2010 года в Республику Бурятия поступило 20 единиц оборудования для проведения аудиологического скрининга на общую сумму 1,990 млн. руб., 12 единиц оборудования по формирования здорового образа жизни на общую сумму 1,364 млн. руб., 2 стоматологические установки с пескоструйным аппаратом на общую сумму 0,408 млн. руб.
Всего в рамках реализации приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения в период с 2006 года поступило 1352 единицы диагностического оборудования и АСМП на сумму 462,908 млн. руб.
С 2006 г. информация об использовании диагностического оборудования вносится в программу АИС ММИ (автоматизированная информационная система мониторинга медицинских изделий). Учету в программе АИС ММИ подлежит на 31.12.2010г. 1152 единицы оборудования.
По данным программы АИС ММИ  по состоянию на 31.12.2010 г. из 1152 полученных единиц  диагностического оборудования,  простаивает 73 единицы на сумму 32,287 млн. руб. (6,3% от общего количества полученного оборудования). 

Распределение простоя по причинам оборудования (% указан от общего числа оборудования находящегося в простое - 73 ед.):
1. Наибольший удельный вес среди причин простоя занимает простой по причине «ремонт, техническая неисправность» - 46 ед. (63%).

2. Отсутствие пациентов или показаний к применению - 9 ед. (12,3%).
3. «Временное отсутствие персонала (отпуск, болезнь)» - 8 ед. (11%).
4. «Отсутствием расходных материалов» - 3 ед. (4,1%).
5. «Отсутствие специалиста в штате» - 3 ед. (4,1%).
6. По одной единице оборудования простаивает по разным причинам:  «проведение мероприятий по обучению», «изделие работает в комплексе с другими изделиями, которые вышли из строя», «отсутствие эксплуатационных документов» и т.д., всего 4 ед. (5,5%).
Таблица №1

ПРОСТОЙ ОБОРУДОВАНИЯ ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ ПО ИТОГАМ 4 КВАРТАЛА 2010 ГОДА

	№
	ЛПУ
	Количество оборудования
	Виды оборудования

	
	
	
	

	1
	Баргузинская ЦРБ
	1
	ЭКГ (1)

	2
	Баунтовская ЦРБ
	2
	лабораторное (2)

	3
	Бичурская ЦРБ
	3
	лабораторное (3)

	4
	Гусиноозерская ЦРБ
	3
	эндоскопическое (3)

	5
	Заиграевская ЦРБ
	2
	эндоскопическое (1), АСМП (1)

	6
	Закаменская ЦРБ
	6
	эндоскопическое (2), ЭКГ (2), рентгеноборудование (1), монитор фетальный (1)

	7
	Иволгинская ЦРБ
	4
	АСМП (2), УЗИ (1), эндоскопическое (1)

	8
	Кабанская ЦРБ
	4
	лабораторное (1), рентгеноборудование (2), ЭКГ (1)

	9
	Курумканская ЦРБ
	1
	эндоскопическое (1)

	10
	Кяхтинская ЦРБ 
	2
	эндоскопическое (1), лабораторное (1)

	11
	Мухоршибирская ЦРБ
	3
	лабораторное (1), АСМП (1), ЭКГ (1)

	12
	Нижнеангарская ЦРБ
	5
	рентгеноборудование (3), лабораторное (1), ЭКГ (1)


	13
	Окинская ЦРБ
	5
	АСМП (1), эндоскопическое (2), лабораторное (1), система регистрации отоакустической эмиссии (1)

	14
	Петропавловская ЦРБ
	6
	лабораторное (2), эндоскопическое (4)

	15
	Прибайкальская ЦРБ
	3
	лабораторное (3)

	16
	Тарбагатайская ЦРБ
	2
	лабораторное (1), эндоскопическое (1)

	17
	Тункинская ЦРБ
	4
	УЗИ (1), лабораторное (2), АСМП (1)

	18
	Хоринская ЦРБ
	2
	лабораторное (1), АСМП (1)

	19
	Городская поликлиника  № 1
	2
	УЗИ (1), эндоскопическое (1)

	21
	Городская больница  № 5
	2
	ЭКГ (1), лабораторное (1)

	22
	Городская поликлиника  № 6
	1
	лабораторное (1)

	23
	Республиканский перинатальный центр
	3
	лабораторное (1), эндоскопическое (2)

	24
	ДРКБ
	1
	лабораторное (1)

	25
	Бурятская республиканская станция переливания крови
	2
	лабораторное (2)

	26
	Республиканский центр медицинской профилактики
	2
	лабораторное (2)

	27
	Станция скорой медицинской помощи
	2
	АСМП (2)

	 
	ИТОГО:
	73
	 


Наибольшее количество простоя отмечается в Закаменской ЦРБ – 6 единиц, в Петропавловской ЦРБ – 6 единиц, в Нижнеангарской ЦРБ – 5 единиц, в Окинской ЦРБ – 5 единиц, это по 8,2%, и по 6,8% соответственно, от общего числа простоев. По сравнению с аналогичным периодом 2009 года рост простоя оборудования составил: в Закаменской ЦРБ с 2 до 6 единиц, в Петропавловской ЦРБ с 3 до 6 единиц, в Нижнеангарской ЦРБ с 1 до 5 единиц, в Окинской ЦРБ с 4 до 5 единиц. Снизился показатель простоя в Кабанской ЦРБ с 8 до 4 единиц, в Хоринской ЦРБ с 3 до 2 единиц. В целом по Республике Бурятия простой по сравнению с 4 кварталом 2009 года увеличился на 43,1% с 51 единиц до 73 единиц, это 4,5% и 6,3% соответственно от общего количества оборудования (количество диагностического оборудования по состоянию на 31.12.2009 года – 1121 единица, на 31.12.2010 года – 1152 единиц).










Таблица №2
	ПРОСТОЙ ПО ВИДАМ ОБОРУДОВАНИЯ 

	ПО ИТОГАМ 4 КВАРТАЛА 2010 ГОДА В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ


	N п/п
	Виды оборудования
	Причина
	Количество единиц
	Сумма

	1
	Эндоскопическое оборудование
	Временное отсутствие персонала (отпуск, болезнь, обучение, аттестация, семинар и т.д.)
	3
	549 155.52р.

	
	
	Ремонт, технические неполадки, отсутствие комплектующих
	6
	1 461 846.00р.

	
	
	Нет специалиста
	3
	652 506.00р.

	
	
	Отсутствие эксплуатационных документов
	1
	189 099.00р.

	
	
	Отсутствие пациентов
	6
	1 387 800.00р.

	 
	Итого:
	 
	19
	4 240 406.52

	2
	Лабораторное оборудование
	Отсутствие расходных материалов
	3
	72 980.00р.

	
	
	Ремонт, технические неполадки, отсутствие комплектующих
	17
	11 477 316.16р.

	
	
	Временное отсутствие персонала (отпуск, болезнь, обучение, аттестация, семинар и т.д.)
	4
	105 560.00р.

	
	
	Законсервировано по другим причинам
	1
	125 454.00  

	
	
	Отсутствие пациентов или показании к применению
	2
	1 347 421.96р.

	 
	Итого:
	 
	27
	13 128 732.12р.

	3
	Рентгеновское оборудование
	Изделие работает в комплексе с другими изделиями, которые вышли из строя
	1
	150 000.00р.

	
	
	Ремонт, технические неполадки, отсутствие комплектующих
	5
	8 404 846.00р.

	 
	Итого:
	 
	6
	8 554 846.00р.

	4
	ЭКГ
	Ремонт, технические неполадки, отсутствие комплектующих
	7
	339 268.80р.

	 
	Итого:
	 
	7
	339 268.80р.

	5
	АСМП
	Ремонт, технические неполадки, отсутствие комплектующих
	9
	3 600 045.40р.

	 
	Итого:
	 
	9
	3 600 045.40р.

	6
	УЗИ
	Проведение мероприятий по обучению. Аттестация, семинар, командировка и т.д
	1
	1 267 000.00р.

	
	
	Отсутствие пациентов или показании к применению
	1
	536 000.00р.

	
	
	Временное отсутствие персонала (отпуск, болезнь, обучение, аттестация, семинар и т.д.)
	1
	296 000.00р.

	 
	Итого:
	 
	3
	2 099 000.00р.

	7
	Система регистрации отоакустической эмиссии
	Ремонт, технические неполадки, отсутствие комплектующих
	1
	65 937.00р.

	 
	Итого:
	 
	1
	65 937.00р.

	8
	Монитор фетальный
	Временное отсутствие персонала (отпуск, болезнь, обучение, аттестация, семинар и т.д.)
	1
	259 000.00р.

	 
	Итого:
	 
	1
	259 000.00р.

	 
	Итого по Республике Бурятия:
	 
	73
	32 287 235.84р.


Распределение простоя по видам оборудования (%  указаны от общего числа оборудования находящегося в простое 73 ед.):

1. Лабораторное оборудование - 27 единиц  (что составляет 37%)

2. Эндоскопическое оборудование - 19 единиц (26%)

3. АСМП - 9 единиц (12,3%)

4. ЭКГ аппараты - 7 единиц (9,6%)

5. Рентгенологическое оборудование – 6 единиц (8,2%)

6. УЗИ аппараты - 3 единицы (4,1%)
7. Монитор фетальный - 1 единица (1,36%)
8. Система регистрации отоакустической эмиссии – 1 единица (1,36%)
В сравнении с 4 кварталом 2009 года по видам оборудования  увеличился простой лабораторного оборудования с 19 до 27 единиц (на 42,1%); эндоскопического оборудования с 12 до 19 единиц (на 58,33%); рентгенологического оборудования с 2 до 6 единиц; ультразвукового оборудования с 1 до 3 единиц; автомобилей скорой медицинской помощи с 4 до 9 единиц. Уменьшился простоя ЭКГ - аппаратов с 8 до 7 единиц; фетальных мониторов с 2 до 1 единицы; систем регистрации отоакустической эмиссии с 3 до 1 единицы.
Таблица №3
	ПРОСТОЙ ПО ПРИЧИНАМ ОБОРУДОВАНИЯ 

	ПО ИТОГАМ 4 КВАРТАЛА  2010 ГОДА В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ


	N п/п
	Причина
	Виды оборудования
	Количество единиц
	Сумма

	1
	Ремонт, технические неполадки, отсутствие комплектующих
	Эндоскопическое оборудование 
	6
	1 461 846.00р.

	
	
	Лабораторное оборудование 
	17
	11 477 316.16р.

	
	
	Рентгеноборудование
	5
	8 404 846.00р.

	
	
	ЭКГ
	7
	339 268.80р.

	
	
	Монитор фетальный
	1
	259 000.00р.

	
	
	Система регистрации отоакустической эмиссии
	1
	65 937.00р.

	
	
	АСМП 
	9
	3 600 045.40р.

	 
	Итого:
	 
	46
	25 608 259.36р.

	2
	Отсутствие расходных материалов
	Лабораторное оборудование
	3
	72 980.00р.

	 
	Итого:
	 
	3
	72 980.00р.

	3
	Нет специалиста
	Эндоскопическое оборудование 
	3
	652 506.00р.

	 
	Итого:
	 
	3
	652 506.00р.

	4
	Отсутствие пациентов или показаний к применению
	Эндоскопическое оборудование 
	6
	1 387 800.00р.

	
	
	Лабораторное оборудование
	2
	1 347 421.96р.

	
	
	УЗИ
	1
	536 000.00р.

	 
	Итого:
	 
	9
	3 271 221.96р.

	5
	Временное отсутствие персонала (отпуск, болезнь, обучение, аттестация, семинар и т.д.)
	Лабораторное оборудование
	4
	105 560.00р.

	
	
	Эндоскопическое оборудование 
	3
	549 155.52р.

	
	
	УЗИ
	1
	296 000.00р.

	 
	Итого:
	 
	8
	950 715.52р.

	6
	Проведение мероприятий по обучению (аттестация, семинар, командировка и т.д.)
	УЗИ
	1
	1 267 000.00р.

	 
	Итого:
	 
	1
	1 267 000.00р.

	7
	Изделие работает в комплексе с другими изделиями, которые вышли из строя
	Рентгеноборудование
	1
	150 000.00р.

	 
	Итого:
	 
	1
	150 000.00р.

	8
	Отсутствие эксплуатационных документов
	Эндоскопическое оборудование 
	1
	189 099.00р.

	 
	Итого:
	 
	1
	189 099.00р.

	9
	Законсервировано по другим причинам
	Лабораторное оборудование
	1
	125 454.00  

	 
	Итого:
	 
	1
	125 454.00р.

	 
	Итого по Республике Бурятия:
	 
	73
	32 287 235.84р.


Распределение простоя по причинам оборудования (% указан от общего числа оборудования находящегося в простое - 73 ед.)
1. Наибольший удельный вес среди причин простоя занимает простой по причине «ремонт, техническая неисправность» - 46 ед. (63%).

2. Отсутствие пациентов или показаний к применению - 9 ед. (12,3%).

3. «Временное отсутствие персонала (отпуск, болезнь)» - 8 ед. (11%).

4. «Отсутствием расходных материалов» - 3 ед. (4,1%).

5. «Отсутствие специалиста в штате» - 3 ед. (4,1%).

6. По одной единице оборудования простаивает по разным причинам:  «проведение мероприятий по обучению», «изделие работает в комплексе с другими изделиями, которые вышли из строя», «отсутствие эксплуатационных документов» и т.д., всего 4 ед. (5,47%).
Основная причина простоя, «ремонт, технические неисправности» по итогам 4 квартала 2010 года изменилась в худшую сторону по сравнению с 4 кварталом 2009 года и возросла на 48,38% с 31 до 46 единиц. 
Также изменились в негативную сторону доля простоев оборудования по причинам: «отсутствие пациентов или показаний к применению» с 1 ед. в 4 квартале 2009 года до 9 ед. в 4 квартале 2010 года; «временное отсутствие персонала (отпуск, болезнь)» с 3 ед. в 4 квартале 2009 года до 8 ед. в 4 квартале 2010 года. 

Снизилось количество простоев оборудования по причине «отсутствие расходных материалов»: в 4 квартале 2009 г. – 6 ед., в 4 квартале 2010 года – 3 ед., «отсутствие специалиста в штате» в 4 квартале 2009 г. – 7 ед., в 4 квартале 2010 года – 3 ед.
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